
Procedimiento de desconexión de 
emergencia para los pacientes que reciben 

hemodiálisis en el centro 
Si durante una emergencia se encuentra en una máquina de diálisis: 

• No se altere.
• Espere a recibir instrucciones de un miembro del personal de diálisis.
• Si un miembro del personal NO está disponible para ayudarle y debe desconectarse por

su cuenta de una máquina de diálisis, siga los pasos a continuación:

1 
acceso antes que los puntos de 
conexión rojo y azul. 

Cierre cada pinza de sus agujas de 

2 Cierre las dos pinzas de los tubos 
gruesos que salen de la máquina de 
hemodiálisis. 

3 Desenrosque las líneas entre los dos 
juegos de pinzas cerradas en los puntos 
de conexión rojo y azul. 

Estas instrucciones son para situaciones de emergencia únicamente. 
ADVERTENCIA: Si tiene un catéter que se utiliza para tratamiento, NO se desconecte. Un miembro del equipo 

de atención médica le brindará más asistencia. 
Este recurso fue adaptado con el permiso del Kidney Community Emergency Response (KCER) y fue preparado por el 
contratista del Centro de Coordinación Nacional de la enfermedad renal en etapa terminal (ESRD NCC, por sus siglas en inglés), 
en virtud de un contrato con los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), un organismo del Departamento de Salud 
y Servicios Humanos de Estados Unidos. La información presentada no necesariamente refleja la política de los CMS ni implica 
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